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Analiza wyników testów i 
dostosowywanie warunków 

dla basenu

By utrzyma� swój basen w mo�liwie jak najlepszym stanie, 
wykonuj testy co najmniej 2 razy w tygodniu. 

Wolne Cz�steczki Chloru - Idealny Odczyt: Basen 
1,0- 3,0 ppm; Spa 3,0 -5,0 ppm

By utrzyma� czysto�� i przejrzysto�� wody w basenie, utrzymuj 
poziom wolnych cz�steczek chloru na odpowiednim poziomie. 
Wolny chlor stanowi cz��� całkowitej ilo�ci chloru pozostaj�cego 
w wodzie w basenie, która jest niezanieczyszczona. Te cz�steczki 
substancji mog� „pracowa�”, dezynfekuj�c basen i usuwaj�c 
zanieczyszczenia. 
Terapia Szokowa  - w przeciwie�stwie do ogólnie 
przyjmowanego przekonania, silny zapach chloru nie oznacza 
zbyt du�ej jego ilo�ci w basenie. Mo�e oznacza�, �e wymagane 
b�dzie podanie dodatkowej dawki chloru, co usunie problem. 
Terapia szokowa polega na dodaniu wi�kszej ni� zwykle dawki 
czynników utleniaj�cych do wody basenowej. W idealnych 
warunkach, szokow� dawk� nale�y stosowa� raz w tygodniu, 
zale�nie od sposobu u�ytkowania i temperatury wody. 

Brom - Idealny Odczyt: 2,0- 6,0 ppm

By uzyska� wyniki dotycz�ce bromu, przemnó� warto�ci 
dotycz�ce wolnego chloru tworz�c ich iloczyn z warto�ci� 2,2. 
Brom jest popularnym �rodkiem odka�aj�cym dla basenów, cz�sto 
stosowanym zamiast chloru. Warunki �rodowiskowe (li�cie, 
deszcz) i sposób u�ytkowania (to, ile osób korzysta z basenu/spa) 
b�d� miały wpływ na ilo�� zanieczyszcze� w wodzie. 
Zanieczyszczenia te obni�� poziom  bromu w zbiorniku. Upewnij 
si�, �e sprawdzisz poziom bromu, zanim wejdziesz do wody.
Nawet je�eli zbiornik pozostaje nieu�ywany, nale�y sprawdzi�
poziom bromu przynajmniej raz w tygodniu, by zapobiec 
gromadzeniu si� bakterii i alg. 

pH - Idealny Odczyt: 7.2 - 7.8

Utrata kontroli nad pH wody tworzy szereg nowych problemów. pH 
mo�e uszkodzi� metalowy osprz�t i tynk �cian basenu, je�eli 
wymyka si� spod kontroli. Ciało pływaka charakteryzuje si�
poziomem pH od 7,2 do 7,8, wi�c je�eli parametry wody 
basenowej nie zawieraj� si� w ww. zakresie, pływacy b�d�
odczuwa� podra�nienia oczu lub skóry. Wreszcie, pH musi 
zawrze� si� w odpowiednim zakresie, by zmaksymalizowa� skutki 
działania chloru. 
Je�eli warto�� pH jest niska, poni�ej 7,2, woda jest za kwa�na i w 
pewnych warunkach mo�e doj�� do uszkodzenia orurowania i 
powierzchni basenowych. Mo�esz skorzysta� z w�glanu sodu 
(soda oczyszczona), by zwi�kszy� poziom pH, gdy ten jest zbyt 
niski. Inne chemikalia które mog� podnie�� pH to np. soda 
�nie�na czy wodorow�glan sodu. 

Po upłyni�ciu odliczania wy�wietlanego na ekranie 
zanurz i usu� odcinek [pasek] testowy. Usu�
nadmiar wody poprzez jej wytrz��ni�cie. 

Wprowad	 pasek testowy do miernika. 
Nie przesuwaj w poprzek szkła. 

Skorzystaj z osłony przeciwsłonecznej, 
je�eli test wykonujesz w bezpo�rednim 
nasłonecznieniu. 

Wyniki powiniene� uzyska� w ci�gu kilku sekund!

Całkowita zasadowo�� to parametr odnosz�cy si� do zdolno�ci 
wody do opierania si� zmianom pH. Je�eli całkowita zasadowo��
jest niska, pH b�dzie si� gwałtownie zmienia�, b�dzie ono trudne 
do utrzymania. W momencie, gdy całkowita zasadowo�� jest 
wysoka, pH mo�e okaza� si� zbyt trudne do zmiany, a woda mo�e 

� tendencje do tworzenia kamienia. 
�kszanie Całkowitej Zasadowo�ci  - Dwuw�glan sodu 

stanowi najpopularniejszy i najefektywniejszy �rodek, który mo�na 
zastosowa� do zwi�kszenia całkowitej alkaliczno�ci. Inne 
chemikalia które mog� podnie�� pH to np. soda �nie�na czy 
wodorow�glan sodu.
Obni�anie Całkowitej Zasadowo�ci  - Gdy całkowita alkaliczno��
jest zbyt wysoka, obni�enia mo�na dokona� stosuj�c kwas solny 
lub wodorosiarczyn sodu. 

Całkowita Zasadowo��-Idealny Odczyt: 80-120 ppm

Powy�ej warto�ci 7,8 woda jest bardziej zasadowa, w pewnych 
warunkach mo�e tworzy� osady na orurowaniu i powierzchni 
basenów. Wodorosiarczyn sodu w poł�czeniu z kwasem 
solnym mog� obni�y� pH, je�eli jest ono za wysokie. 

mie
Zwi

Zapoznaj si� z ostrze�eniami dotycz�cymi pracy z 
chemikaliami * ppm=mg/L

Tabela Chlorowania - Baseny
(Ilo��, jak� nale�y wprowadzi� - 1 ppm) 

Typ 

Chloru 

Obj�to�� basenu 

5 000 gal. 10 000 gal. 15 000 gal. 25 000 gal.

19 kL 38 kL 57 kL 95 kL

Podchloryn 
Sodu

5 1/2 uncji 10 1/2 uncji 1/2 ilo�ci 3/4 ilo�ci

163 mL 310 mL 473 mL 710 mL

Cl2
1 uncja 2 1/4 uncji 3 1/4 uncji 5 1/2 uncji

28.3 g 63.8 g 92.1 g 149 g

Podchloryn 
Wapnia

1 uncja 2 uncje 3 uncje 5 uncji

28.3 g 56.7 g 85 g 142 g

Cl3
3/4 uncji 1 1/2 uncji 2 1/4 uncji 3 3/4 uncji

21.2 g 42.5 g 63.8 g 106 g

Tabela Nad-chlorowania - Baseny
(Ilo��, jak� nale�y wprowadzi� - 10 ppm) 

Typ 

Chloru 

Obj�to�� basenu 

5 000 gal. 10 000 gal. 15 000 gal. 25 000 gal. 

19 kL 38 kL 57 kL 95 kL 

Podchloryn
Sodu

1 3/4 qts. 31/4 il. 11/4 gal. 2 galony

1,7 l 3,0 l 4,7 l 7,6 l 

Cl2
11 uncji 11/3 funta 2 funty 31/3 funta

311 g 605 g 908 g 1,5 kg 

Podchloryn
Wapnia

lO uncji 11/4 funta 2 funty 31/4 funta

284 g 568 g 908 g 1,5 kg 

Tabela Chlorowania - Spa 
(Ilo��, jak� nale�y wprowadzi� - 4 ppm) 

Tabela Nad-chlorowania - Spa 
(Ilo��, jak� nale�y wprowadzi� - 10 ppm) 

Typ Obj�to�� spa Typ Obj�to�� spa 

250 gal 500 gal   250 gal 500 gal 

Chloru 948 L 1,9 kL Chloru 948 L 1,9 kL 

Cl2
1/4 uncji 1/2 uncji 

Cl2
2/3 uncji 11/4 uncji 

7.0 g 14.2 g 18.9 g 35.1 g 

Sód 1 uncja 2 uncje Sód 21/2 uncji 5 uncji 

Podchloryn 29,6 mL 59,1 mL Podchloryn 74 mL 148 mL 

Lit 1/2 uncji 1 uncja Lit 1 uncja 2 uncje 

Podchloryn 14.2 g 28.3 g Podchloryn 28.3 g 56.7 g 

Podnoszenie pH Sod� �nie�n�
(Gdy pH spada poni�ej warto�ci 7,2, dodaj wskazan� poni�ej ilo�� sody oczyszczonej, nast�pnie wykonaj pomiar 

ponownie)

pH 
Poziom 

Obj�to�� basenu 

1 000 gal. 5 000 gal. 10 000 gal. 15 000 gal. 25 000 gal. 

3,8 kL 19 kL 38 kL 57 kL 95 kL 

7,0-7,2 
3/4 uncji 4 uncje 8 uncji 12 uncji 11/4 funta 

21.3 g 113 g 227 g 340 g 568 g 

6.7 - 7.0 
11/4 uncji 6 uncji 12 uncji 1 funt: 2 funty 

35.4 g 170 g 340 g 454 g 908 g 

Poni�ej 6,7 
11/2 uncji 8 uncji 1 funt: 11/2 funta 21/2 funta 

42.5 g 227 g 454 g 681 g 1,1 kg 

Obni�anie pH przy pomocy wodorosiarczynu sodu 
(Gdy pH spada poni�ej warto�ci 7,8, dodaj wskazan� poni�ej ilo�� kwasu, nast�pnie wykonaj pomiar ponownie)

pH 
Poziom 

Obj�to�� basenu 

1 000 gal. 5 000 gal. 10 000 gal. 15 000 gal. 25 000 gal. 

3,8 kL 19 kL 38 kL 57 kL 95 kL 

7.8 - 8.0 
0,1 funta 0.3 funta 0.6 funta 0.9 funta 11/2 funta 

45 g 136g 272 g 408 g 681 g 

8.0 - 8.4 
2 funty 0,5 funta 1 funt: 11/2 funta 21/2 funta 

91 g 227 g 454 g 681 g 1,1 kg 

Ponad 8,4 
0.3 funta 0.8 funta 11/2 funta 2,3 funta 4 funty 

136g 363 g 681 g 1kg 1,8 kg 

Podnoszenie Zasadowo�ci Przy Pomocy Wodorow�glanu Sodu 

Wzrost 
Całkowitej 

Zasadowo�ci w 
ppm 

Obj�to�� basenu 

1 000 gal. 5 000 gal. 10 000 gal. 15 000 gal. 25 000 gal. 

3,8 kL 19 kL 38 kL 57 kL 95 kL 

10 
2 1/2 uncji 12 uncji 11/2 funta 21/4 funta 3 3/4 funta 

62 g 340 g 681 g 1kg 1,7 kg 

20 
4 3/4 uncji 11/2 funta 3 funty 41/2 funta 71/2 funta 

135 g 681 g 1,4 kg 2kg 3,4 kg 

50 
12 uncji 3 3/4 funta 71/2 funta 111/4 funta 18 3/4 funta 

340 g 1,7 kg 3,4 kg 5kg 8,5 kg

Obni�anie pH przy pomocy wodorosiarczanu sodu 

Spadek 
całkowitej 

zasadowo�ci w 
ppm. 

Obj�to�� basenu 

1 000 gal. 5 000 gal. 10 000 gal. 15 000 gal. 25 000 gal. 

3,8 kL 19 kL 38 kL 57 kL 95 kL 

10 
2 1/2 uncji 12 3/4 uncji 11/2 funta 21/2 funta 4 funty 

62 g 361 g 681 g 1,1 kg 1,8 kg 

20 
5 uncji 11/2 funta 31/4 funta 4 3/4 funta 8 funtów 

142 g 681 g 1,5 kg 2,2 kg 3,6 kg 

50 
12 3/4 uncji 4 funty 8 funtów 12 funtów 20 3/4 funta 

361 g 1,8 kg 3,6 kg 5,4 kg 9,4 kg 

*UWAGA Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� w pracy z 
chemikaliami. 

• Nie dodawaj do basenu czynników chemicznych, gdy u�ytkownicy 
basenu si� w nim znajduj�

• Nigdy nie przechowuj kwasu i chloru obok siebie. 
• Nigdy nie mieszaj chemikaliów. Dodawaj chemikalia do wody 

pojedynczo. 
• Pracuj�c z kwasem, zachowaj ostro�no��. 
• No� �rodki ochrony oczu i przechowuj substancje z dala od dzieci.
• Zawsze post�puj zgodnie z instrukcj� producenta. 

Rozwi�zywanie problemów

Optymalne  poziomy
Test Idealny odczyt 

Wolny Chlor - Basen 1,0-3,0 ppm

Wolny Chlor - Jacuzzi 3,0-5,0 ppm

Brom 3,0-5,0 ppm

pH 7,2-7,8

Całkowita Zasadowo�� 80-120 ppm

Piana na wodzie

Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie 

Twardo�� zbyt niska Podnie�.

Niektóre �rodki usuwaj�ce glony tworz� pian� Sprawd	 wytyczne producenta.


ródło problemu nieznane. Dodaj �rodek usuwaj�cy pian�.

Cechy Produktu i Informacje
FUNKCJE PAMI�CI (#2, PRZYCISK �RODKOWY) 

Wci�nij przycisk pami�ci, by przejrze� dziewi�� ostatnich 
odczytów. 

�
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KOMUNIKATY BŁ�DÓW

• Je�eli na ekranie pojawia si� komunikat ER2 - Bł�d 
dotyczy odczytu papierka testowego. Upewnij si�, �e 
działasz zgodnie z procedur� testow�. Korzystaj 
wył�cznie z pasków testowych AquaChek Tru Test. Nie 
mo�na stosowa� innego materiału. 

• Je�eli na ekranie pojawia si� komunikat ER3 - nie 
umieszczono odpowiednio paska testowego, lub jest on 
umieszczony nieprawidłowo. Poprawna pozycja paska to 
taka, w przypadku której odcinek testowy skierowany jest 
w dół, w kierunku czujnika. 

• Komunikat LO BAT na urz�dzeniu oznacza spadek
napi�cia akumulatorów poni�ej dopuszczalnego limitu.
Wymie� baterie na nowe. 

U�ytkowanie Pasków Testowych. 
• Paski testowe s� skalibrowane tak, by mogły by�

u�ywane tylko z czytnikiem AquaCheck TruTest. 
• Ka�dy pasek mo�e by� stosowany tylko raz. Nie nale�y 

ponownie  go zanurza�. Zanurzaj paski wył�cznie w 
spokojnych obszarach Twojego basenu lub spa. Nie 
przesuwaj paska w wodzie. 

• Upewnij si�, �e posiadasz �wie�y zapas pasków, 
odpowiednio zabezpieczony w zamkni�tym opakowaniu, 
w temperaturze pokojowej. 

• Migaj�cy wy�wietlacz wskazuje limit wyników testowych.
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KONSERWACJA 
• Oczy�� slot na pasek testowy bie��c� wod� i bawełnianym gazikiem lub zał�czonym narz�dziem do 

czyszczenia. 
Dzi�ki temu b�dzie mo�liwe zapobiegni�cie jakiegokolwiek nagromadzenia substancji, mog�cych 
mie� wpływ na wyniki testów. 

• Nigdy nie korzystaj z agresywnych czynników chemicznych lub materiałów �ciernych w celu 
oczyszczenia miernika. 

PRZECHOWYWANIE 
• Przechowuj miernik z dala od bezpo�redniego działania promieni słonecznych, by zapobiec 

uszkodzeniom wynikaj�cych z efektów promieniowania UV. 
• Je�eli miernik nie b�dzie u�ywany przez kilka miesi�cy, usu� akumulatory. 
• Obudowa jest wodoodporna. Je�eli miernik wpadnie do wody, usu� i osusz akumulatory i ich 

przedział przed ponownym u�yciem urz�dzenia. 
Nie wyrzucaj akumulatorów do �mieci. Prosimy o post�powanie zgodnie z procedurami recyklingu. W 

Europie nale�y post�powa� zgodnie z normami WEEE.   
SPECYFIKACJA: 
• Urz�dzenie jest przeznaczone do u�ytku na zewn�trz/a tak�e w zadaszonych pomieszczeniach 
• Zakres temperatur roboczych: 15-40° C 
• �ywotno�� akumulatorów: Około 4 miesi�cy, dla typowego zastosowania.  
Zakres wyników: 
Wolny Chlor: 0-10 ppm pH: 6,2-8,4 
Całkowita Zasadowo��: 0-240 ppm 
Cyfrowy Czytnik Odcinków Testowych Aqua Check TruTest ma na celu zapewni� wygodn� alternatyw�
dla papierków lakmusowych, poprzez łatwy odczyt odpowiednich parametrów z cyfrowego wy�wietlacza. 
Miernik i papierki testowe pozwalaj� na uzyskanie reprezentatywnych wyników dotycz�cych warunków 
w wodzie basenowej czy w jacuzzi, w momencie ich prawidłowego przechowywania i stosowania.
W ogólnym rozumieniu wyniki s� porównywalne z innymi  metodami testowania wzrokowego, 
przeprowadzanymi przez osob� z wysokim poziomem umiej�tno�ci w zakresie rozró�niania kolorów. 
Gdy próbki wody s� testowane w pobli�u lub poza zakresem odczytu urz�dzenia, wyniki mog� nie 
odzwierciedla� faktycznych warunków panuj�cych w basenie. Skonsultuj si� ze specjalist� od basenów 
lub jacuzzi, je�eli wyniki b�d� niejasne, lub pojawi� si� nadzwyczajne warunki w wodzie. 
Po testowaniu, rozwa� nast�puj�ce czynno�ci: 

• Porównaj wynik z zakresem parametrów wody zalecanym dla sprz�tu lub programu chemicznego.
• Przeprowad	 czynno�ci uzdatniania, zgodnie z instrukcjami producenta chemikaliów. 
• Powtórz test, by potwierdzi� wynik. 
• Skonsultuj si� ze specjalist� zajmuj�cym si� basenami lub jacuzzi. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat działania produktu, wskazówek w odniesieniu do 
utrzymywania równowagi w wodzie lub otrzymania wsparcia technicznego, odwied	 stron� internetow�
www.aquachek.com. 

ROZWI�ZYWANIE PROBLEMÓW 
Je�eli odczyty TruTest s� wy�sze lub ni�sze od 
oczekiwanych, ró�nice te b�d� wynika� głównie z 
techniki. 

Istotne: 
• Nie przesuwaj paska w wodzie przy zanurzaniu.

Zanurz go i wyjmij. 
• Nie przesuwaj paska po szkle. 
• Upewnij si�, �e elementy testowe paska s�

skierowane w dół, gdy umieszczasz go na mierniku.
• Mi�dzy testami starannie wyczy�� miernik, 

szczególnie je�eli wykonujesz kilka testów, jeden po 
drugim. 

Umie�� w urz�dzeniu 2 
baterie „AA”,  zgodnie z 
diagramem.
Nieprawidłowe 
umieszczenie baterii nie 
pozwoli na uruchomienie 
miernika. KORZYSTAJ 
WYŁ�CZNIE Z BATERII 
ALKALICZNYCH
Korzystanie z 
jakiegokolwiek innego 
typu akumulatorów mo�e 
uszkodzi� miernik, i 
narusza warunki 
gwarancji. 

INSTRUKCJE DOTYCZ�CE BATERII

PLAKIETKI DOTYCZ�CE BEZPIECZE
STWA 

Przeczytaj wszystkie etykiety i oznaczenia na przyrz�dzie. Mo�e doj�� do uszkodzenia ciała, lub przyrz�du, je�eli 
nie b�dziesz post�powa� zgodnie z wyznaczonymi przez nie wytycznymi. 

Symbol ten, je�eli wyst�puje na przyrz�dzie, oznacza odniesienie do instrukcji w 
zakresie informacji operacyjnych, lub BHP. 
By upewni� si�, �e zabezpieczenia sprz�towe funkcjonuj� prawidłowo, nie korzystaj z 
tego sprz�tu w sposób w jakikolwiek sposób odbiegaj�cy od tego, który okre�la 
niniejsza instrukcja. 

Bezpiecze�stwo Produktu
UL 61010-1 (ETL Listing) 
CSA C22.2 No. 61010-1 (Certyfikat ETL) 

Odporno��
EN 61326:1998 (Wymagania EMC w odniesieniu do sprz�tu elektrycznego słu��cego do pomiarów i 
u�ywanego w zastosowaniach laboratoryjnych) zgodnie z dokumentem 2004/108/EC EMC: Podstawa 
wyników testów przeprowadzonych i certyfikowanych przez firm� Hach. 

Emisje 
Zgodnie z norm� 2004/108/EC EMC: EN 61326:1998 (Wymagania EMC w odniesieniu do sprz�tu 
elektrycznego słu��cego do pomiarów i u�ywanego w zastosowaniach laboratoryjnych), limity emisji w 
klasie „B”. Podstawa wyników testów przeprowadzonych i certyfikowanych przez firm� Hach. 
W tym normy: 
EN 55011 (CISPR11). Limity emisji w klasie „B” 

Sprz�t elektryczny oznaczony tym symbolem mo�na utylizowa� w publicznych systemach UE, zgodnie z lokalnymi, 
europejskimi i krajowymi przepisami (Dyrektywa UE 2002/96/EC). Europejscy u�ytkownicy sprz�tu elektrycznego 
musz� zwróci� stary lub zu�yty sprz�t producentowi, w celu utylizacji. Procedura odbywa si� nieodpłatnie. 

Ograniczona Gwarancja i Ograniczenie 
Odpowiedzialno�ci 

Gwarantujemy, �e Twój produkt firmy Hach jest wolny od wad 
materialnych i roboczych w warunkach normalnego u�ytkowania, a 
tak�e gwarantujemy serwis w okresie 60 dni od daty zakupu.
Niniejsza gwarancja obowi�zuje wył�cznie na terytorium Stanów 
Zjednoczonych, nie dotyczy produktów, które zdaniem firmy Hach 
nie były u�ywane prawidłowo, były zmieniane, zaniedbane, 
uszkodzone przypadkowo lub w anormalnych warunkach pracy, lub 
były przedmiotem nieautoryzowanej naprawy lub próby naprawy. 

Obowi�zki gwarancyjne firmy Hach s� ograniczone do wymiany lub 
naprawy wadliwego produktu, zwracanego do firmy w okresie 
gwarancyjnym. Dowolny produkt wymieniany w ramach niniejszej 
gwarancji b�dzie posiada� gwarancj� równ� jedynie pozostałemu 
okresowi gwarancji dotycz�cemu pierwotnie zakupionego produktu.
Gwarancja ta nie dotyczy akcesoriów ulegaj�cych naturalnemu 
zu�yciu - jak na przykład papierków do testowania wody, reaguj�cych 
chemicznie. Gwarancja dotyczy wył�cznie stosowania urz�dzenia 
przez konsumenta. Traci wa�no��, je�eli urz�dzenie jest u�ywane 
komercyjnie. 

Cyfrowy Czytnik Odcinków Testowych AquaChekTruTest  zalecany jest 

do u�ycia wył�cznie  domowego. Urz�dzenie nie nadaje si� do zastosowa�
profesjonalnych. Urz�dzenia nie zaprojektowano do ci��kiej pracy w 
warunkach profesjonalnych. 

Wsparcie gwarancyjne mo�esz otrzyma� kontaktuj�c si� z firm�
Hach, z działem ETS Business Unit, pod numerami telefonu 888-278-
2243 lub 574-26-2-2060. Produktów nie mo�na zwraca� bez 
autoryzacji ze strony firmy Hach. Produktowi musi towarzyszy� opis 
uszkodze� i kopia dowodu zakupu,  wskazuj�ca na dat� jego 
nabycia. 

NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYN� I WYŁ�CZN� GWARANCJ�
NABYWCY, MA ONA ZNACZENIE NADRZ�DNE W ODNIESIENIU DO 
WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI, JASNYCH LUB NIEJASNYCH, W 
TYM MI�DZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNO	CI 
LUB GWARANCJI MO
LIWO	CI ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU 
DO DANEGO PRZEZNACZENIA. HACH NIE B�DZIE ODPOWIADA�
ZA 
ADNE WYJ�TKOWE, PO	REDNIE, PRZYPADKOWE LUB 
WYNIKAJ�CE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY STRATY LUB 
SZKODY I/LUB KORZY	CI, W TYM UTRAT� DANYCH, WYNIKAJ�C�
Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY. 

Niniejsza gwarancja przyznaje Ci okre�lone prawa, które zmienia� si�
mog� w zale�no�ci od pa�stwa stosowania. 

Zalecenia dotyczące baterii PL
Należy włożyć dwie baterie typu AA zgodnie z schematem. Nieprawidłowa instalacja baterii uniemożliwi 
uruchomienie miernika ze względu na konstrukcję komory baterii. NALEŻY UŻYWAĆ JEDYNIE BATERII 
ALKALICZNYCH.  

Zalecenia dotyczące użytkowania
1. WŁĄCZ  zasilanie (ON). WŁĄCZ urządzenie naciskając na przycisk zasilania (POWER). Na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat „On”.
2. Naciśnij przycisk uruchamiający (start) i jednocześnie zanurz pasek. Natychmiast wyjmij pasek testowy i strząśnij 

nadmiar wody z paska.
3. Umieść końcówkę paska w tylnej części kanału na pasek, połóż płasko, poduszeczkami do dołu.

NIE NALEŻY PRZESUWAĆ PASKA TESTOWEGO PO SZKLE.
4. Następnie poczekaj na wynik. (Nie należy trzymać paska.) Po kilku sekundach wyświetlą się jednocześnie wyniki dla 

wolnego chloru (Free Chlorine), pH i zasadowości całkowitej (Total Alkalinity). Sprawdź status wyników dla każdego 

parametru. Po lewej stronie każdej wartości wyświetla się status LO=Low (niski), OK=Ideal (Idealny), HI= High (wysoki). 

Funkcje i informacje o produkcie
Funkcja pamięci (nr 2, Środkowy przycisk)
• Naciśnij przycisk pamięci, aby przejrzeć dziewięć ostatnich odczytów.

Komunikaty o błędach
•  Jeżeli na wyświetlaczu w miejscu wartości liczbowej pojawi się napis ER, oznacza to, że wartość pomiaru jest poza zakresem urządzenia. Parametr 

jest zbyt wysoki lub zbyt niski, aby urządzenie mogło go dokładnie zmierzyć. Należy zwrócić uwagę na poziom statusu, LO lub HI, aby określić 
sposób uzdatnienia wody. Należy ponownie wykonać test po uprzednim uzdatnieniu wody. 

• Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis ER2 – oznacza to błąd podczas odczytu z paska pomiarowego. Należy zadbać o prawidłowe wykonanie 
procedury pomiarowej. Używać jedynie pasków pomiarowych typu AquaChek TruTest. Nie można stosować innych pasków pomiarowych.

• Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis ER3 – oznacza to, że pasek pomiarowy nie został włożony lub został włożony niepoprawnie. Prawidłowa 
pozycja paska to taka, gdy wkładka pomiarowa jest skierowana w dół, a koniec wkładki dosunięty całkowicie do górnej części szczeliny.

• Jeśli na wyświetlaczu miernika Tru Test, w miejscu TA pojawi się tylko komunikat LO, 
oznacza to, że napięcie baterii spadło poniżej dopuszczalnej granicy. Wymień baterie.

Używanie pasków pomiarowych
• Paski pomiarowe typu AquaChek TruTest są skalibrowane do pracy jedynie z czytnikiem pasków urządzenia AquaChek TruTest. 

• Każdy z pasków może być użyty tylko jeden raz. Nie należy zanurzać paska drugi raz. Paski zanurzać jedynie w spokojnych miejscach w basenie lub 
spa.

• Zadbać, aby paski były ze świeżej dostawy – pomiędzy pomiarami ciasno zakładać pokrywkę oraz przechowywać paski w temperaturze pokojowej. 
Nie wolno kręcić paskiem w wodzie.

Konserwacja
• Raz na jakiś czas należy przemyć szczelinę paska pomiarowego świeżą wodą i przetrzeć wacikiem bawełnianym. Zapobiegnie to odkładaniu się 

zanieczyszczeń w szczelinie. 

• W przypadku miernika TruTest nigdy nie należy używać silnie działających chemikaliów i/lub materiałów o działaniu ściernym.

Przechowywanie
• Przechowywać miernik osłonięty przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby uchronić go przed uszkodzeniami spowodowanymi 

promieniowaniem UV.

• Wyjąć baterie, jeśli miernik nie ma być używany przez kilka miesięcy.

• Opakowanie jest odporne na działanie wody.  Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, przed ponownym użyciem należy wyciągnąć baterie, wysuszyć je 
oraz komorę baterii.

Nie wyrzucać baterii do śmieci. Zawrócić je do ponownego przetworzenia. Na terenie Europy ponowne przetworzenie urządzenia powinno przebiegać 

zgodnie z dyrektywami WEEE w kraju użytkowania. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYKRYWANIA USTEREK
Wyższe lub niższe od oczekiwanych odczyty na mierniku TruTest są najprawdopodobniej spowodowane techniką pomiaru.

Ważne:
• Przycisk uruchamiający (start) należy włączyć w chwili zanurzania paska testowego.
•  W czasie zanurzania nie wolno kręcić paskiem testowym. Należy tylko go zanurzyć, a następnie wyjąć.

• Nie należy przesuwać paska testowego po szkle.

• Upewnij się, że poduszeczki na pasku, umieszczonym w mierniku są zwrócone do dołu.
• Pomiędzy kolejnymi pomiarami, dokładnie przetrzyj do czysta miernik i kanał na pasek, szczególnie jeśli wykonujesz 

kilka pomiarów z rzędu.

Korozja
Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie 

Niskie poziomy pH lub twardo�ci.
Zwi�ksz poziomy by wyrówna� skład chemiczny 
wody

Wysokie st��enia soli lub  rozpuszczonych cz��ci 
stałych (TDS)

Dodaj �wie�ej wody, w celu rozrzedzenia.

Wysokie poziomy chloru lub bromu, przez 
dłu�szy

Usu� �ródło �rodka odka�aj�cego i pozwól,

czas
by poziom odpowiednio opadł. Dodaj �wie�ej 
wody, w celu rozrzedzenia, je�eli zajdzie taka 
konieczno��.

Je�eli problem stanowi(�)...

Algi/Glony

Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie 

Zielone, czarne lub ró�owe glony
Nale�y zastosowa� algicydy lub szokow� dawk�
chloru i płukanie.

�ółte/musztardowe algi/glony

Nale�y zastosowa� szokowa dawk� chloru, lub 
�rodki usuwaj�ce glony. Wymagane jest 
szczotkowanie i u�ycie odkurzacza basenowego. 
Przepłucz filtr.

M�tna woda
Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie 

Wysokie pH, zasadowo��, wysoki poziom st��e�
wapnia lub TDS. 

Obni� poziomy lub dodaj �wie�ej wody, aby 
rozrzedzi� ciecz.

Obni�ony poziom filtracji.
Sprawd� czy układ filtruj�cy nie jest zatkany, 
oczy�� pułapki.

Du�e obci��enie u�ytkownikami.
Mo�e by� konieczne zastosowanie szokowej 
dawki chloru.

Nieprzyjemny zapach
Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie 

Nieprzyjemny zapach chloru: poziom chloraminy 
zbyt wysoki

Nale�y zastosowa� dawk� szokow�, by 
wyeliminowa� zwi�zany chlor

Zapach zgniłych jaj: zbyt du�a ilo�� metali obecna 
w wodzie

Dodaj �rodek rozkładaj�cy, by obni�y� poziom  
st��enia metali

Brak Mo�liwo�ci Utrzymania Poziomu 
Wolnego Chloru (Lub innego 
podstawowego �rodka odka�aj�cego)
Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie:

Wysoki poziom TDS lub pH 
Obni� poziomy lub dodaj �wie�ej wody, aby 
rozrzedzi� ciecz. 

Wysoki ł�czny poziom chloru
Zastosuj dawk� szokow� chloru (nad-
chlorowanie). Mo�e by� wymagane zastosowanie 
podwójnej, lub wi�kszej dawki.

	wiatło słoneczne wpływa na rozkład chloru. Dodaj kwas cyjanurowy (stabilizator).

Du�e obci��enie u�ytkownikami. Zwi�ksz dystrybucj� �rodka odka�aj�cego

Wysokie poziomy azotanów zwi�kszaj�
zapotrzebowanie na chlor

Dodaj �wie�ej wody, w celu rozrzedzenia.

Woda zabarwiona
Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie: 

Kolor zielony: wzrost obecno�ci glonów, niski 
poziom wolnego chloru lub wysoki poziom 
azotanów

Nale�y zastosowa� szokowa dawk� chloru, lub 
�rodki usuwaj�ce glony.

Kolor czerwono-br�zowy: wysokie st��enie 
�elaza lub manganu

Dodaj �rodek obni�aj�cy st��enie lub 
chelatuj�cy.

Niebiesko-zielony: wysokie st��enie miedzi Dodaj �rodek obni�aj�cy st��enie.

AquaChekTruTest nie wskazuje na obecno��
wolnego chloru, w przeciwie�stwie do zestawu DPD.

Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie: 

Bardzo wysoki poziom chloroamin 
(Wysoki ł�czny poziom chloru mo�e 
sprawi�, �e zestawy DPD wska��
bł�dny odczyt poziomu wolnego 
chloru).

Odczyt warto�ci wolnych cz�steczek chloru na Twoim 
urz�dzeniu Aqua Chek jest prawidłowy! Jest to cz�sty 
problem, wyst�puj�cy szczególnie na pocz�tku sezonu. 
Przetestuj basen pod k�tem całkowitego st��enia chloru 
przy pomocy  urz�dzi� AquaChek’ Select’ lub AquaChek’ 7.
Mo�e by� konieczne zastosowanie szokowej dawki chloru.

Powstawanie kamienia
Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie: 

Zbyt wysoki poziom twardo�ci wapnia Dodaj �wie�ej wody, w celu rozrzedzenia.

Całkowita zasadowo��, pH, lub poziom TDS - za 
wysokie.

Dodaj �wie�ej wody, w celu rozrzedzenia.

Zbyt niski poziom twardo�ci wapnia. Zwi�ksz poziom twardo�ci.

St��enie metali zbyt wysokie. Dodaj �rodek rozkładaj�cy, by obni�y� poziom  
st��enia metali

Podra�nienie skóry/oczu osób k�pi�cych 
�Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie:

Wysokie lub niskie pH, zasadowo��, lub obie te 
kwestie

Utrzymaj pH i zasadowo�� na poziomie mo�liwie 
jak najlepszy poziom, optymalny dla komfortu 
pływaka.

Wysokie st��enie wolnego chloru
Usu� �ródło i pozwól na spadek poziomu. Dodaj 
�wie�ej wody, w celu rozrzedzenia, je�eli zajdzie 
taka konieczno��.

Wysoki ł�czny poziom chloru
Zastosuj dawk� szokow� chloru (nad-
chlorowanie).

Cykliczna Obecno�� Glonów
Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie: 

Wysokie st��enie azotanów Dodaj �wie�ej wody, w celu rozrzedzenia.

Niewystarczaj�ce st��enie wolnego chloru
Utrzymaj idealny poziom st��enia chloru Zwi�ksz 
dawkowanie, je�eli zajdzie taka konieczno��.

Li�cie, pyłki, inne odpadki organiczne cz�sto 
dostaj� si� do obiegu basenowego

Przykryj basen w szczytowym okresie 
wyst�powania zanieczyszcze�

Wysoki poziom fosforanów Mo�esz doda� chemikalia, które pozwol� na 
kontrolowanie poziomu fosforanów

Zielone Włosy
Mo�liwa Przyczyna Rozwi�zanie: 

Podwy�szone poziomy miedzi w wodzie.
Sprawd� poziom miedzi. Obni� poziom miedzi 
przy pomocy odpowiedniego �rodka.

Wysokie st��enie wolnych cz�steczek chloru 
(około 50 ppm) mo�e doprowadzi� do wybielenia 
włosów.

Je�eli st��enie wolnych cz�steczek chloru jest 
zbyt wysokie, nie  pozwól, by k�pi�cy si�
wchodzili do wody, do momentu spadku jego 
poziomu. 

Tani szampon Znajd� nowego fryzjera.


